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フロセミド錠 20mg「SN」の 

溶出比較による生物学的同等性に関する資料 
 

【はじめに】 

フロセミド製剤であるフロセミド錠 20mg「SN」と標準製剤との溶出挙動の類似性を検討するため、

「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン（後発医薬品の生物学的同等性試験ガ

イドライン：平成 18 年 11 月 24 日 薬食審査発第 1124004 号）」に従い溶出試験を実施した。 

 

【試験内容】 

製剤 試験製剤：フロセミド錠 20mg「SN」（処方変更後）※処方変更水準：E 水準

標準製剤：フロセミド錠 20mg「SN」（処方変更前） 

試験方法 日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法 

試験液（回転数） 50rpm：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水   100rpm：pH4.0 

900mL、37.0±0.5℃ 

ベッセル数 12 ベッセル 

測定方法 紫外可視吸光度測定法 

 

【試験結果】 

試験製剤と標準製剤の平均溶出率を次頁に示した。 

回転数（rpm） 50 100 

試験液 pH1.2 pH4.0 pH6.8 水 pH4.0 

判定時間（min） 30 120 30 120 15 15 120 15 120 

平均 

溶出率 

試験製剤（％） 15.1 33.7 34.6 72.7 100.3 29.5 83.0 30.9 83.3

標準製剤（％） 21.2 43.3 43.0 81.6 103.4 36.8 87.0 36.3 87.7

差 -6.1 -9.6 -8.4 -8.9 -3.1 -7.3 -4.0 -5.4 -4.4 

f2 関数の値 56 － － － － 

判定基準注) ③-c ③-a ① ③-a ③-a 

判定 適合 適合 適合 適合 適合 
注）【溶出挙動の類似性の判定】参照 

 

【結論】 

経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン（後発医薬品の生物学的同等性試験ガ

イドライン）に従い、フロセミド錠 20mg「SN」と標準製剤との溶出挙動の類似性を検討するため溶

出試験を行った結果、5 条件全てにおいて判定基準に適合した。従って、両製剤の溶出挙動は類似して

いると判定した。 
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